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SPE － UPLC －MS /MS测定环境水体中呋喃丹、
莠去津、甲萘威及 6 种邻苯二甲酸酯类
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摘 要:建立了超高效液相色谱 －串联质谱(UPLC － MS /MS)同时测定环境水体中呋喃丹、莠去津、甲萘威
和 6 种邻苯二甲酸酯的分析方法。采用 Pak C18固相萃取小柱对样品进行富集和净化，甲醇 －水为流动相梯度
洗脱，以 BEH C18柱分离，在串联质谱的多反应监测模式(MＲM)下检测，外标法定量。结果表明，在优化实
验条件下，9 种目标化合物在 0. 5 ～ 20. 0 μg /L 范围内线性关系良好，相关系数均大于 0. 998，方法检出限
(LOD)和方法定量下限(LOQ)分别为 0. 05 ～ 0. 12 μg /L和 0. 2 ～ 0. 3 μg /L，回收率为 86. 0% ～ 96. 5%，相对
标准偏差(ＲSD)小于 5%。方法快速准确、回收率高，适用于环境水体中呋喃丹、莠去津、甲萘威及 6 种邻
苯二甲酸酯的测定。
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Determination of Carbofuran，Atrazine，Carbaryl and 6 Kinds of Phthalate
Esters(PAEs)in Environmental Water by SPE － UPLC － MS /MS
ZHAN She-xia1，2* ，KUANG Yao-qiu1，LI Xiu-ying3，GUO Xin-dong3
(1． Guangzhou Institute of Geochemistry，Chinese Academy of Sciences，Guangzhou 510640，China;2． University of
Chinese Academy of Sciences，Beijing 100049，China;3． Guangzhou Quality
Supervision and Testing Institute，Guangzhou 510110，China)
Abstract:An analytical method was developed for the simultaneous determination of carbofuran，at-
razine，carbaryl and 6 kinds of phthalate esters(PAEs)in environmental water by ultra performance
liquid chromatography coupled with tandem quadrupole mass spectrometry(UPLC － MS /MS)． The
samples were extracted and purified with Pak C18 solid extraction phase(SPE)cartridge． The targeted
compounds were separated on BEH C18 column with methanol water solution as mobile phase ，deter-
mined under multiple reactions monitoring(MＲM)mode and quantified by the external standard meth-
od． Under the optimized condition，the calibration curves were linear in the range of 0. 5 － 20. 0 μg /
L with correlation coefficients larger than 0. 998． The limits of detection(LOD)and the limits of
quantitation(LOQ)of the method were in the ranges of 0. 05 － 0. 12 μg /L and 0. 2 － 0. 3 μg /L，re-
spectively． The recoveries were between 86. 0% and 96. 5%，with ＲSDs(n = 6)less than 5% ．
This method was sensitive，accurate and reliable，and was suitable for the determination of carbofu-
ran，atrazine，carbaryl and 6 kinds of phthalate esters(PAEs)in environmental water．











境优先监测污染物，我国也将邻苯二甲酸酯列入重点控制的有毒污染物名单。国标 GB3838 － 2002 《地
表水环境标准》［2］明确规定了甲萘威等物质的标准限值，其中甲萘威 ＜0. 05 mg /L、呋喃丹 ＜0. 005 mg /L、
莠去津小于 ＜ 0. 003 mg /L、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)＜ 0. 003 mg /L、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
(DEHP)＜ 0. 008 mg /L。
环境水体中呋喃丹、甲萘威、莠去津的测定方法主要有气相色谱法(GC)［3 － 4］、气相色谱 －质谱法
(GC － MS)［5 － 6］、高效液相色谱法(HPLC)［7 － 8］、液相色谱 －质谱法(HPLC － MS)［9 － 10］;邻苯二甲酸酯
类的分析在国际上一般采用气相色谱法(GC)［11 － 12］和液相色谱法(HPLC)［13 － 16］。美国 EPA有多个标准
测定邻苯二甲酸类物质［17 － 18］，欧盟于 2005 年制定 ISO 18856 － 2005［19］，用于测定地表水及废水中的邻





柱同时富集水体中呋喃丹、甲萘威、莠去津和 6 种邻苯二甲酸酯类污染物，建立了超高效液相色谱 －串




Waters AcquityTM超高效液相色谱仪(美国 Waters 公司) ;4000 Qtrap 三重四极杆质谱仪(美国 AB
SCIEX公司) ;超纯水系统(美国 Thermo公司) ;固相萃取装置(美国Waters公司) ;氮吹仪(美国 Orga-
nomation 公司) ;Bond Elut C18，ODS C18固相萃取小柱(300 mg /6 mL，美国 Varian公司) ;Waters Sep －
Pak C18固相萃取小柱(800 mg /50 mL，美国 Waters公司)。
呋喃丹(Carbofuran)、莠去津(Atrazine)和甲萘威(Carbaryl)标准溶液(100 μg /mL，编号:GSB
05 － 2300 － 2008，GSB 05 － 2301 － 2008，GSB 05 － 2315 － 2008，农业部环境保护科研监测所) ;邻苯二
甲酸二甲酯(DMP，99. 5%)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP，99. 5%)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP，99. 0%)、
邻苯二甲酸二戊酯(DAP，98. 5%)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP，98. 5%)、邻苯二甲酸二
辛酯(DnOP，99. 5%)均购自德国 Dr Ehrenstorfer GmbH;甲醇、乙腈、二氯甲烷、丙酮、四氢呋喃
(HPLC级，Merck公司) ;超纯水(电阻率 18. 2 MΩ·cm)。
1. 2 标准系列的配制
邻苯二甲酸酯类标准储备液的配制:分别准确称取 6 种邻苯二甲酸酯 10 mg 于烧杯中，用甲醇充
分溶解，并定容至 100 mL容量瓶中，配制成 100 μg /mL 的储备液。
9 种目标化合物的混合标准中间液:分别取 1. 0 mL呋喃丹、莠去津、甲萘威和 6 种邻苯二甲酸酯
标准储备液于同一支 100 mL 容量瓶中，用甲醇定容至刻度，得到质量浓度为 1. 0 μg /mL 的混合标准
中间液。
系列混合标准工作液:分别取混合标准中间液 0. 005，0. 01，0. 05，0. 10，0. 20 mL于 10 mL容量
瓶中，用甲醇定容，制得各物质质量浓度为 0. 5，1. 0，5. 0，10. 0，20. 0 μg /L 的系列混合标准工
作液。
1. 3 色谱 －质谱条件
色谱条件:色谱柱:Waters AcquityTM BEH C18(50 mm ×2. 1 mm，1. 7 μm) ;柱温:30 ℃;进样体
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积:5. 0 μL;流动相:甲醇 －水，梯度洗脱程序:初始，甲醇为 55%，以 9% /min 的速率将甲醇升至
100%，保持 4 min。流速:0. 4 mL /min。
质谱条件:电喷雾离子源(ESI) ，采用正离子模式;电喷雾电压 5 000 V;离子源温度 500 ℃;雾
化气压力 50 psi;辅助气压力 60 psi;气帘气压力 20 psi;检测模式:多反应监测(MＲM)模式;9 种待
测物的监测离子对(m/z)及去簇电压、碰撞能等参数见表 1，每个离子对的驻留时间均为 50 ms。
表 1 目标物的串联质谱分析条件












Carbofuran(呋喃丹) 2. 06 222. 0 122. 8，165. 2* 46 37，21
Carbaryl(甲萘威) 2. 78 202. 0 127. 0，145. 0* 66 15，45
Atrazine(莠去津) 3. 15 216. 0 140. 0，174. 1* 71 39，19
DMP(邻苯二甲酸二甲酯) 4. 20 195. 1 163. 0，133. 0* 43 16，35
DEP(邻苯二甲酸二乙酯) 4. 96 223. 1 149. 0，177. 0* 41 13，27
DBP(邻苯二甲酸二丁酯) 5. 85 279. 2 149. 0，205. 0* 50 25，11
DAP(邻苯二甲酸二戊酯) 6. 79 247. 3 149. 1，189. 2* 50 25，16
DEHP(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯) 7. 78 391. 3 149. 1，167. 1* 65 34，19
DnOP(邻苯二甲酸二辛酯) 8. 55 391. 3 149. 2，261. 2* 65 25，13
* quantitative ion
1. 4 样品采集与保存
表层河水和江水样品均采自水面下约 0. 5 m 处，用棕色磨口硬质玻璃瓶采集水样，在水样中加入
0. 05 g抗坏血酸，采样时不得留有顶上空间和气泡。水样采集后应尽快分析，若不能及时分析，则于
冷藏室 4 ℃避光保存，但不能超过 24 h。
1. 5 样品前处理
样品若有混浊和悬浮物，需先过滤(将少许脱脂棉塞于漏斗处)。过滤后的样品和清洁水样采用固
相萃取小柱进行富集和净化:依次用 10 mL甲醇和 10 mL水对 SPE小柱进行预活化，再取 500 mL水样
注入 SPE小柱，控制流速为 20 mL /min，富集完毕后用 15 mL 甲醇洗脱，洗脱液经无水硫酸钠干燥，












9 种物质的分离效果，分别以甲醇 －水和乙腈 －水溶剂体系为流动相进行梯度洗脱，结果显示，采用




速太慢时，分析时间长，且待测组分峰容易拖尾。经试验，采用 0. 4 mL /min流速时可获得良好的分离
效果。实验比较了不同型号 C18柱(BEH C18 50 mm ×2. 1 mm，HSS C18 50 mm × 2. 1 mm，HSS C18 SB 50
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mm ×2. 1 mm)的分离效果，实验结果表明，各色谱柱均可分离 9 种待测物，分离效果无明显差异，本
文采用 BEH C18色谱柱。在优化条件下，呋喃丹、莠去津、甲萘威和 6种邻苯二甲酸酯的MＲM图见图 1。
图 1 呋喃丹、莠去津、甲萘威及 6 种邻苯二甲酸酯的 MＲM图
Fig. 1 MＲM chromatograms of mixed standard solution
2. 3 SPE小柱及 pH值的影响
PAEs 属弱极性化合物，实验采用非极性的 C18固相萃取小柱进行萃取，呋喃丹、莠去津、甲萘威
和邻苯二甲酸酯均可获得较好的萃取效率。比较了不同类型 C18小柱的萃取效果，结果显示，非极性的
键合硅胶吸附柱 Waters Sep Pak C18，Bond Elut C18和 ODS C18对 9 种待测物质的萃取效率无明显差异。
因 Waters Sep Pak C18是大容量的萃取小柱(50 mL) ，在处理大体积环境水样时速度快、提取效率高。
因此，本实验选择 Waters Sep Pak C18固相萃取柱。
图 2 不同 pH值下的提取回收率
Fig. 2 Ｒecoveries of target analytes under various pH value
pH 值对各物质的 SPE 提取效率有较大影响，
根据文献报道，pH 2. 0 ～ 4. 0 时，塑化剂的提取效
率高［11］。本实验考察了不同 pH值 对 9 种待测物质
萃取效率的影响(图 2)。结果显示，pH 4. 0 ～ 7. 0
时，呋喃丹、莠去津及甲萘威的提取效率较高;pH
2. 0 ～ 6. 0 时，6 种塑化剂的提取效率随着 pH 值的
升高而缓慢降低，当 pH值大于 6. 0 时，DEHP的回





别加入 10 μL 1. 0 μg /mL 的混合标准中间液，通过 SPE 柱后，用不同溶剂洗脱，氮气吹干，用甲醇定
容至 1 mL后上机测定，回收率结果见图 3。由图 3 可见:甲醇对呋喃丹、莠去津和甲萘威的洗脱效率
比二氯甲烷低，对邻苯二甲酸酯的提取效率和二氯甲烷、丙酮无明显差别;但使用丙酮提取时，极易
溶出塑料过滤头中的 DEHP，对被测物有极大的干扰，使 DEHP的回收率异常偏高;四氢呋喃对 PAEs
的洗脱效率较低。
邻苯二甲酸酯类物质是塑料等行业的生产助剂，广泛存在于环境中，为了消除环境及实验过程中
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图 3 不同洗脱液的回收率
Fig. 3 Ｒecoveries of target analytes by













头中的 DEHP，对实验产生干扰，造成 DEHP 的回收偏高。综合考虑样品回收率和干扰的影响，本文
选择甲醇为洗脱液。
2. 5 线性范围、检出限、准确度及精密度
在优化条件下，对 9 种待测物的混合标准工作液系列(0. 5，1. 0，5. 0，10. 0，20. 0 μg /L)进行
UPLC － MS /MS分析，以各目标物的定量离子峰面积(y)对相应质量浓度(x，μg /L)进行回归分析，线
性方程和相关系数见表 2。结果显示，在 0. 5 ～ 20. 0 μg /L 测定范围内，9 种待测物的线性关系良好，
相关系数(r)均大于 0. 998。根据仪器的检出限(S /N = 3)及定量下限(S /N = 10) ，结合样品的前处理过
程，计算得方法的检出限(LOD)为 0. 05 ～ 0. 12 μg /L，方法的定量下限(LOQ)为 0. 2 ～ 0. 3 μg /L(见表
2)。方法具有较高的灵敏度，能满足 GB 3838 的限量分析要求。
采集环境水样品，分别进行 0. 5，2. 0 μg /L 2 个浓度水平的加标实验，每个样品做 6 个平行，按照
本方法进行测定，回收率和精密度见表 2。结果显示:9 种待测物质的回收率为 86. 0%～ 96. 5%，相对
标准偏差(ＲSD，n = 6)均小于 5%。
表 2 9 种目标物的线性方程、相关系数、检出限、定量下限、回收率与相对标准偏差(n = 6)



















Carbofuran y = 314. 6x + 17. 8 0. 999 2 0. 11 0. 3 0. 62 0. 5，2. 0 1. 03，2. 45 92. 0，93. 5 4. 6，3. 1
Carbaryl y = 368. 1x － 22. 3 0. 999 1 0. 12 0. 3 ND 0. 5，2. 0 0. 46，1. 86 92. 0，93. 0 4. 7，2. 2
Atrazine y = 425. 0x + 32. 8 0. 998 9 0. 10 0. 3 ND 0. 5，2. 0 0. 45，1. 91 90. 0，95. 5 3. 7，1. 9
DMP y = 681. 2x + 23. 7 0. 998 7 0. 05 0. 2 ND 0. 5，2. 0 0. 46，1. 79 92. 0，89. 5 4. 5，2. 6
DEP y = 533. 2x － 21. 7 0. 999 1 0. 10 0. 3 ND 0. 5，2. 0 0. 43，1. 88 86. 0，94. 0 3. 8，1. 2
DBP y = 615. 5x + 16. 5 0. 999 4 0. 05 0. 2 0. 89 0. 5，2. 0 1. 27，2. 69 91. 4，93. 1 3. 1，1. 6
DAP y = 498. 4x － 36. 3 0. 999 3 0. 10 0. 3 ND 0. 5，2. 0 0. 46，1. 93 92. 0，96. 5 4. 0，1. 5
DEHP y = 792. 2x － 31. 1 0. 999 1 0. 05 0. 2 1. 22 0. 5，2. 0 1. 62，3. 08 94. 2，95. 7 4. 2，3. 1
DnOP y = 663. 5x + 26. 5 0. 999 0 0. 05 0. 2 ND 0. 5，2. 0 0. 47，1. 86 94. 0，93. 0 4. 7，2. 9
ND:no detected
图 4 环境水样品的 MＲM图
Fig. 4 MＲM chromatogram of real water sample
2. 6 样品的测定
采集珠江及广州河涌中 30 个水样，按照本方法进
行测定，有 2 个水样检出呋喃丹、DEHP和 DBP，浓度
在 0. 62 ～ 1. 22 μg /L之间，其余水样均未检出 9 种目标
化合物。图 4 为实际水样的 MＲM图谱。
3 结 论
本文采用大体积的 Pak C18 SPE 小柱，以甲醇为洗
脱溶剂，同时富集净化了水样中的呋喃丹、莠去津、
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